新疆医科大学第七附属医院肠镜
维修技术参数及要求
1、 概况
医院内镜中心有一条电子内窥镜，产品型号：CF-H260AI需要维修服务。概况如下：设备已使用多年，内窥镜角度钢丝断，插入部根部褶皱。经内窥镜原厂检查确认结果为插入部根部折损;上角度无；C帽裂纹；硬度环、按钮、旋钮磨损；导光软管龟裂纹。因上述故障导致无法正常给患者检查使用，影响医院临床工作和医院效益。
2、 服务内容
1.维修更换零件
	维修内容
	零件名称
	数量

	蛇管+弯曲管 更换
	内窥镜导像管（连接部件）
	1

	蛇管+弯曲管 更换
	C帽
	1

	蛇管+弯曲管 更换
	内窥镜弯曲管（金属）
	1

	CH 更换
	CH（钳子）管
	1

	AW软管组件更换
	内窥镜保护橡塑（橡胶）
	1

	AW软管组件更换
	AW软管组件
	1

	A橡皮更换
	内窥镜专用弯曲橡皮
	1

	喷嘴组件更换
	内窥镜喷嘴
	1

	可变环（A环）更换
	内窥镜环（塑料）
	1

	SW1按钮+开关组件更换
	内窥镜专用开关（非电路）
	1

	SW1按钮+开关组件更换
	内窥镜专用开关（非电路）
	1

	SW1按钮+开关组件更换
	内窥镜专用开关（非电路）
	1

	UD角度旋钮组件更换
	内窥镜圆柱体组件
	1

	RL角度旋钮组件更换
	内窥镜扳手
	1

	LG蛇管更换
	内窥镜导像组件
	1

















新疆医科大学第七附属医院胃镜
维修技术参数及要求
1、 概况
医院内镜中心有一条电子内窥镜，产品型号：GIF-H260需要维修服务。概况如下：设备已使用多年，钳道漏水角度不足，钳道有异物。经内窥镜原厂检查确认结果为角度不足，钳道漏水，开关老化，S连接座内结晶，钳道30cm处异物。因上述故障导致无法正常给患者检查使用，影响医院临床工作和医院效益。
2、 服务内容
1.维修更换零件
	维修内容
	零件名称
	数量

	CH 更换
	内窥镜钳子管道
	1

	A橡皮更换
	内窥镜专用弯曲橡皮
	1

	喷嘴组件更换
	内窥镜喷嘴
	1

	SW1按钮+开关组件更换
	内窥镜专用开关（非电路）
	1

	SW1按钮+开关组件更换
	内窥镜专用开关（非电路）
	1

	S连接座组件更换
	内窥镜S连接器
	1









以上两项维修其他要求：
1.设备维修采用零件更换式维修，所有零件全部采用原厂进口零件。
2.设备维修后，更换后配件以维修完成之日起计算6个月质保。
3.维修周期：自中标之日起15日完成维修并返回。
4.付款方式：维修完成验收合格，完成入库后支付100%款项。
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