自动凝血时间测定仪技术参数
数量：1台
预算：单价4.5万元    合计4.5万元
1.肝素监控浓度：可检测0-10单位肝素，有良好线性
2.检测系统：采两点（0º及90º）检测原理, 可提高检测的灵敏度，减少人为造成ACT的延长。
3.测量范围（秒）：90-1500
4.触摸按键
5.QC功能：外部电子质量控制
6.孵育温度（ºC）：37.0℃±0.5℃ 
7.测试结果可以打印，拷贝，记录检测结果
8.检测管尺寸：≥100毫米。
9.检测管外部直径：≥13毫米。
10.检测样本：0.5ml或2ml新鲜全血或抗凝全血可选择
11.存储不小于 3000 个结果数据。按照医院要求连接至医院系统实现互联互通。
12当测试管内血样凝固时，测试管停止转动同时警鸣器讯响
13其他：
到货周期：签订合同后30天内到货
质保期：3年
付款方式：到货验收合格后支付100% 
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